Front-Pull PivotFit™

Shoulder Harness

INSTALLATION AND USER'S INSTRUCTIONS

ART NOS, SHZ50 & SHZ70

These instructions provide important information far the safe use and maintenance of all
Bodypaint PivotFit™ Shoulder Harnesses. Give these instructions to the user or their caregiver
and review them to ensure that they are understood.

MWARNING! Product should be installed and
fitted by a gualified rehab technician.

M WARNING! Because of the risk of choking,
it is dangerous to use this product without
stahilizing the pelvis — ghways use with a
properly fitted pelvic support belt.

LISE:

MWARNING! This product should only be
uzed for positioning a person in a wheelchair
or worlk chair. It is NOT intended foruse as a
transportation safety device, as a personal
restraint device, or in any cther application
where its failure could result in injury. Misuse
of this product is unauthorized and unsafe.

MWARNING! Accidentsl relesse of this
shoulder harness can allow the user to fall
farward. If the user's movemnents or cognitive
ahilities could lead to acodental release, a
caregiver must be present at all times during
its use. Ensure that all caregivers know how ta
unfasten the product. Failure to do so may
delay releass in an emergency.

MWARNING! As with any new seating
support, this product may change the way a
person sits. Users must continue to practice
regular pressure relief activities and skin
integrity checks, not only where this product

Bodypoint’

contacts the user, but also in primary pres-
sure-bearing areas such as the sacrum, legs,
and buttocks. If increased skin redness or
irritation occurs, discontinue use and consult
your physician or seating specislist. Falure to
do so may result in serious injury, such as
pressure ulcers.

MAINTEMANCE: Check periodically for

signs of wear in the stitching, webbing, and
pads. If significant wear is found, contact your
supplier for qualified repair or replacement by
Bodypoint. Under no circumstance should this
product be altered or repaired by ungualified
persons — health and safety depend onit!

¥/ 2 D22 CLEANING: Machine wash,
hot, 40¢C (140°F). Do not bleach. Tumble dry,
low temperature, or drip dry Do not iron.
[Placing the product inside a cdoth bag during
washing helps prevent scratches to the product
and the machine )

WARRANT Y- This product carnes a limited-life-
time warranty against defects in workmanship
and materials arising under normal use by the
original zonsumer. Contact your supplier or
Bodypaoint for warranty claims

For more information on Bodypoint products,
and a list of distributors outside the USA, goto
www.badypaint. com
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PACKAGE CONTENTS

# Front-Pull PreotF&™ Shoulder Harnesz

¢ Top Strap with grommetz, or

* Top Strap with zlide adjuzter and end-fitting
* Cinch-Maunt or Flat-Mount End Fittin g

* Cam BucHes (Optional —Are Mo, F5032-2)

INSTALLATION TOP STRAPS YWTH GROMMETS

Seat uzer in wheelchar and establish ¢ orrect posture with 1. Adjust each shoulder strep fora comfartable fit,
Pelvic Support Belt. Place PivotFit shoulder hames: pad scording to the wsers shoulder width and =itting
on chest with upper strapz over backrest. Position straps pozition. Markfor mounting screws to hold this
between neck andshoulder joint & Sternum strap should position.

never res above uzers sternum.
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INSTAL LATION REQUIREMENTS

1. Wheelchairwith a solid backrest zetapproximately at
shoulder height

2. Mounting zerews with a minimum pulloutztrength of
20kg (200Ik=). (Mot includad in package.).

2. Attach to backrest uzing suitable fasteners.

@ TOP STRAP WATH SLIDE ADJUSTER
Q:h Thraad webbing through =lide adjuster

and end-fitting == shown. Attach to
backrest.

zuitable fazteners. Thread webbing
through cam buckle. Cam bucles are
Cam Guckle suitable for vsers up o F5kg
Art. Mo, FS0322

Or
% Attach cam bucle to backrest using

LOWER STRAPS

Wrap lowerstraps around backrnest
without abztructing other devices an
wheslzhair. Mount &nd fittin = betwean
the top of the pahviz and the zeat.
Attach using zuitable fasteners.

—\

SAFETY CHECK

Have user lean forward and from sids tozide to check fit
Chesk for:

. Mormal operation of bucles and adjustmentatrps

=i

R

Comfort — If rubbing neck, relocate upper sraps.

Peosition — If too high or too low adjust lowerztraps.

Interference with other devices — Relocate strape 2= necessary to
clear zeat tilting mechankm, armrests, acceszory pads, orfeeding
tubes.




INSTRUCCIOMNES DE INSTALACION ¥ DE USO DEL ARNES H
Para Hombros
PivotFit™ Con Tirador Frontal

ART NOS, SH250 & SHZ270

Estas instruccionss proporcionan informacidn importante para el 1m0 seguro y &l mantenimiento de
todos los arneses pars hombro PivotRit™ de Bodypoint. Facilite estas instruccionss sl usuario oa su
cuidador y reviselss con ellos para garantizar su comprensian.

My ADVERTENCIA! El producto dabea sar
instalado y colocado por un téenico de rehabil-
itacidn cualficadao.

M ADVERTENCIA! Debido al rissgo da
astrangulacidn, as peligroso usar asts producto sin
astabilizar la palbvis - utilicelo siempra con un
soporta adacuado para kb pelvis.

J50:

M ADVE RTENCIA! Este producto solo daba
usarss para colocara una persora an la silla da
ruadas o da trabajo. MO debe usarse como
dispositive de segundad para transports, ni como
dispositivo de restriccidn personal o en cualguiar
otra aplicacidn en la quesu mal funcionamianto
podria causarla lesiones 3 ks parsona. Eluso
imapropiado da este producto no estd sutorizado y
adarmds as insaguro.

M ADVERTENCIA! El desengancha accidantal
da aste producto pusde causar que &l usuario s
caiga hacia delante. 5i los movimiantos o
capacidades cognitivas del wuario puedan
provocar una liberacion scadental, deberd habar
an todo momanto un cuidador duranta su uso.
Asagirasa da qus los cndadoras saban quitar al
producto. 5i no saban hacerlo, podria retrasarsa la
liberacidn da lz parsona an caso de emargancia.

My ADVERTENCIA! Da igual forma qua con
cualquiar nuevo soporta para asiantos, asta
producto puade cambiar b forma da sentarsa dal
paciarts. Los pacientas deban continuar con sus
actividadas normalas da alvio da prasian y
cornprobacidn da integridad cutédnaea, no solo an

Bodypoint®

los lugaras da contacto del producto, sino también
an las zomas da prasion princpales como &l sacro,
fas piarmas y las malgas. 51 se produce un mayor
anrojacirnianto o irmtacion da k piel, no continds
usando al producto y consulte con 2u médico o
aspacialista postural. De no hecerlo puadan
producirsa lasionas gravas, como por gjarmplo las
Olzaras da prasion.

MAMNTE MIMIENTO: Cormnprueb e periddicarments
posiblas signos da desgasts en las costuras,
trarrado y almohadillas. 5i bay axcasivo dasgasts,
pdngasa an contadto con susuminitrad or para
qua Bodypoint realice una reparagdno un
carnbio. Bajo ninguna circunstancia debe modifi-
carse 0 rapararsa asta producto por personal no
cualificada, la salud ysaguridad delos paciartas
depanda da sllo.

% & [0 2 UMPIEZA: En bavadors, agus
calianta &CF C (1407 F). Mo usar lgjia. Secado

an sacadora a baja tarnperatura, o tendida. Mo
planchar. (Si coloca el producto dantro de una
bolva datala duranta al vado ayudars & evitar
arafazos al produdto y a la propiz lavadora).

GARANTIA: Esta products tisns ura garantia
lirmitada para toda la vida contra defactos de mano
da obra y rmatarialas derivados de un wso norrral
por al pacianta origiral. Pongase en contacto con
susurinistrador o con Bodypoint 51 dasea realizar
rackrmacionas bajo garantfa.

Si dasea obtanar rrds inforracion sobre prod uctos
da Bodypoint y ura lista de distrbuidores fuara da
EE.ULL, wsita la pagina wee bodypoint.comm

e
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COMNTENIDO DEL PACSUETE

+ Arnés para hombros Pivotit™ con tirador frontal
* Comea supsenorc on arandelas, o

+ Comea supsnors on spetedor deslizants y anclaje
* Aoz esorice Cinch-Mount™ o FatMount™

* Hebillaz {Opeional A NP FSOE2-2)

INSTALACION

Siente al wuario an la silla de ruedas y estableaca la
posturacorrect= con lacomea de zoporte de la pelvis,
Coloque la almohadilla del amés para hombro ProtFic™
en el pecho yooloque lescormeas supencores por encima
del rezpaldo. & La correa del esteman nunca debe
elevarse por encim a del esternon del usuario.

\® Qw0 \ =0
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RECQUISITO PARS LA INSTALACION

1. Silla de ruedas con respaldo ngido que llega aproxi
madamenta hasta la altura del hombro.

2. Les tornilles de montaje deben tener una resistencia
minima de 90 kg Mo incluides en el paquets.

CORREA SUPERIDE COMN ARANDELAS

1. Ajuste cadacorrea del hombro para que quede
zomaoda, zegun =l ancho de hombro del wuario y zu
posicion zentado. Marque pare mantener la posizidn
de |ce tornillos de montaje.

2. Ac oplar &l rezpaldo uwtilzando k= sujeciones apro-
piadas.

T Buckle
At We Figaps  hesta75 kg

OO RREA SUPERIOR OON AJUSTADOR
DESLEZANTE

Paze lacincha por el apetador dezli
zante y el anclajecomose indica en la

imagen. Fijels al mepaldo.
8
Rije [z hebilla de leva al rezpaldo

weando sujec iones apropiadas. Peae la
cincha por Iz hebillz de leva. Lsz hebil-
lee de leva puedan ueades personas de

CORREAS INFERIORES

Enrolle sz comess inferiores elrededor
del rezpaldo zin obatmuir a loe otros
dizpozitives de [z zills de medsz. Mon-

te lo ajustes de los extrem cs entre la -~
parte superior dala pebe y e aiento.
Fijelos uzando low cierrez apropiados. \

| © %
=X <3

'A\g Cinch-Aoum ™

Flat-Adourme ™

COMPROEACKSN DE SESURIDAD

Cuando el usuario estésentado en la silla de ruedae, hage quese incline ha

cia delante v & loe lados para comprobar como encaja el amés. Comprushe:

1. Elfuncionamisnto narmal de |z hebillss v 1w comess de ajuste.

2. la scomodidad: en elcazo de que rmoce el cusllo, vuelva a colozar las
COMMeas SUperiores.

3. La posicidn: =i estd dem aeiado alta o demasiado bajs, ajuste laz comeas

= inferiores.

4. Llainterferenzia con otros dispceitives:cambie ke poerion de les correas
zeqgln sea necesario para que no intarfierancon el mecansmo de
inzlinazicn del asiento, de los reposa brazos, de los accesorice acokho-
nados o los tubce para la alimentacion.




CONSIGNES D'INSTALLATION ET DYUTILISATION DU BAUDRIER .

de Sécurité de Traction
Avant PivotFit™

ART NOS, SH250 & SHZ270

Ces corsignes fournssent des informations importantas quanta la sécurité et 'entretien da tows
les baudriers PivotFit™ de Bodypoint Remettre ces irestructions & I'utilisateur ou su soignant et lui

demander de s"sssurer quil les & compre &s.

M ATTENTION | Ca produit doit &tra installé at
ajustd par un technicien qualiié en réadaptation
M ATTENTION ! En raison du risque d'&trangle-
rnarnt, il ast danganewx d'employar ce produtt sans
stabilisar la bassine Utiiser systérmatiquarnant une
ceintura pehvisnne corractemeant ajustaa.

UTILISATION -

A ATTENTION ! Ca produit doit servir
uniquameant & placar une personne dare un
fautauil roulant ou un fauteuil de travail. 1l n™ast
pas congu pour sarar de ceinture de sécuritd pour
latransport ou da dspositif parsonnel da retenua,
ou pour touts autra app lication ob sas limitas
pourraiant causar un préjudics corporal. Una
rmauvaisa utiisation da ca produtt est intardite at
dangarause.

My ATTENTION ! L'ouvarturs acidantella da o
produit paut provoquer la chute de I'utilisataur. 5i
las rouvarnants ou IPaptitude mantala de
I'utilisataur posant un risque d'ouvertura
accdantalle dubaudnar de s&curtd, la soignant
doit toujours &tra présent lors da lutilisation.
S'assurar qua tout le personnel soigrant sait
cornmant datachar la produtt. Dans le cas
contraire, caks pourrait occasionner une paerta da
tarmps an cas d'urgence

Ay ATTENTION ! Cornma tout nouveau support
da postionnarmeant, ce dispostif peut rmodifier fa
postura assise de l'utileateur. Las utilisateurs
doivant continuar 2 pratiquar das exercicas
réguliars de soulagement de prassion at vaillara la

Bodypoint®

santé da la paau, non seulement en o qui concerng
la% zonas da contact, rmais ausy las zonas asrantiallas
da prassion cornma le sacum, les pmbes ot las
fassas. En cas d'irrtation ou da mugeur du darma,
intarrorrpra 'utilisation et consulter un médecin ou
un spécialista da la postura. La non respect de catte
rrise an garde paut oczasionner das blassunas graves
corrrne das ascarras.

ENTRETIEMN : Suvaillar réguligremnant las tracas
d'usuraau niveau das couturas, des sanglas o das
coussinats. En cas d'usura importants, contactar
la fournisssur pour obtenir une réparation par

du parsonnal qualfid ou un remplacamant par
Bodypoint. En aucuna circonstance ce produit ne
doit &tra rmodifid ou raparé par des personnas non
qualifidas. La yantd et la s&curité de 'utilisateur an
dépandant !

& O 22 NETTOYAGE - Levage an machina
480 *C (140 *F). Ma pas utlizer d'eau de Javel. 5a&-
chaga & kb rmachine 3 basss température, ou bian
&tandra ot dgoutter. Ma pas repaszer. (Pour vitar
da rayar la produit et la rmachine, placer le produit
dans unsac antoila lors du levage.)

GARANTIE : Ca dispositif est assorti d'une garan-
tiglimtée d vie contra las défauts d'exdcution ou
da fabrication dans la cadra d'utiization normale
par la consormrataur initial. Contacter la fournis-
saur ou Bodypoint pour faire valoir la garantia.

Pour plus d'inforrration sur ca produit ou d'autres
produits Bodypoint, ou powr consulter la lista des
distributaurs an dehors das Etsts Unis, ren-
dez-vous sur wew bodypoint com.

e

558 First &ve. 5., Suite 300 | Seattle, WA 98104 | 204.405.4555 | 300,547 5716 | wwewe bodypoint .cormn

BAGRR - 20763




\® Qw0 \ =0

(5-6mm]

CONTENU DE LEMBALLAGE

* Baudrier de trection avant PivotFit™ CONDITIONS D'INSTALLATEON

*+ Bride supéneurs aves callet, ou 1. Feuteuil roulant avec un dossier plein, r

* Brnde zupénsurs awver glesitre de réglage et éqle approximativemant 3 hawreur d'épaule.
raccordement d extrémite 2. Wr de montage ayant une rézemnce & lamachement

* Boucles Cinch-Mount™ ou Flat-Mount™ minirmunt de 90 kg. Mon incluzez.)

+ Boucles 3 came (en option —ref FS052-2)

INATALLAT BN BRIDE SUPERIEURE AVEC (EILLETS

Ammenir Mutilsateur dans le fautesil roulant et dafinir 1= 1. Ajusterchaque sangle d'épaule pour un maintien
bon mainten aves & ceinwre pehienne. Peztionner le confortable, en conformite sve |z lergeur d'épaule
zouszinet thoracique du baudner PivotFit™ sur la poitrine de |'utilzateur etza positon ssize. Placer les viz de
et déployer les zangles zupérieures au-dessus du dossier fixation pour maintenir cette posiion.

& | azangle de zternum ne domt B ek éTe positionnas 2. Freer les zangles zupsrieures au dossier a l'aide des
au-dessus du stemum de 'valeateur attaches approprises.

BRIDE SUPERIEURE AVECGLISSIERE DE
REGLAGE

Faire paaser lazangle a trewver la glisziére
de réglage et be raccordem ent d'extrémite
comme ndiqué. Feer au dossier.

€ o
% Fixarla boucls & came au dossier & 'aide
Cam Buckle

des atraches appropnees. Faire paszer
lazangle & tever lz boucle acame. Loz
bouclez & camecomasnnent aux wtilzateurs

Art e FS0322  PesamEisquis TS kg,

\ :

SAMGLES INFERIEURES

Enrouler lezzangles mférieures autour
du dossierszans entraver d'autres
dizpesitife du fauteuid roulent Monter
lez boucles entrele haut du bassin ot -~

o sdge. Foor 3 Faide des stahes J Q% %
PRroprises. \g ‘ﬁ\g %“ %M

COMTROLE DE SECURITE

Demander a I'utileateur, correstement installé dane zon fauteuil roulant,

de ge pencher an avant et latéralement d'uncdte et de 'autre pour

vérffier I'ajustement. Contrdler:

1. Bonfonctionnement des bowcles et des sangles de réglage.

2. Confort — En cas de frottements au niveau du cou, changer de plaze le=
zangles supsrieures

= 3. Peeition —5i trop haut ou trop bas, ajuster lez zangles inféneures

4. Inteférences avec d'autres depeositie — Changerde place leszangles
comme il ¢ onvient pour dégager le mécanizme d'inzlinaron du fauteuil,
les accoudoirs, les o oussinets acceszoires ou les tubes d'alimentation




Pivotfit™” Brostsele Med v
Atdrag Framifran

ANVISNINGAR FOR MONTERING OCH BRUK

ART NOS, SH250 & SH270

Dassa anvisningar innahallar viktig informetion fér sekar anvéindning och undarhall av
alla Bodypoint PivotFit™ Brastsalar Ga dam till anvéndaran allar vardama och

kontrollara att de &r forstacda.

M VARNING! Produkten ska installeras och
provas ut av dartill keelificerad personal.

M VARNING! P& grund av risk for kevdvning ar
det farligt att anvanda produkten utan att
stabilisera bickenet Anvénd den alltid med ett
riktigt utprowvat hoftbalte.

ANVANDNING:

& VARNING! Denna produkt far endast
arvandas for att sakert placera en person i en
rullstol eller arbetsstol. Produlden & INTE
avsedd att anvindas som sakerhetshilte under
transport, som en fasth&llningsanordning far en
person eller pd négot annat st som kan
orsaka skada om produkten gér sonder.
Ctillbirlig amvandning sv produkten &r gj
tilldten och innebér fara.

Ay VARNING! Om bristselen dppnas v
rnisstag kan brukaren fella framét. Om
anvandarens rorelser eller kognitiva farmaga kan
leda till att selen oppnas osvsiktligt maste en
vardare alltid wara narvarande nar selen anvands.
Kontrollera stt all vardpersonal vet hur selen
dppnas. Det kan ha betydelse i en nodsituation.

M YARNING! Som alla nya positioneringsh-
jalprnedel, kan produkten féréndra sittet som
en person sitter pa. Anvéndare maste tréna
vanliga aktiviteter for trpckaastning och
kontrollera eventuells hudskader. Inte bara pé
stallen dar produkten &r i kontakt med

Bodypoint®

anvandaren, utan ocksd p& primara tryckytor
sorm korshen, ban och bak. Om okad rodnad
eller irritation uppstar, avbryt anvandningen
och kontakta lkare eller beharg personal. Om
det inte gdrs, kan allvarligs skador uppstd, som
t. ex. trychksar

UNDERHALL: Kontrallera regelbundet even-
tuellt slitage p& sommiar, remmar och dynor
Om betydande slitage upptacks, kontakta din
leverantar far reparation eller ersattning fran
Bodypoint. Under ings omstandigheter kall
produkten foréndras eller repareras av icke be-
harig person — halsa och sikerhet sthr pd spel!

1% 3 [0 22 RENGORNING: Maskintvit,
50*C Far ef blekas. Torkturnla vid lag tem-
peratur eller dropptorka Far g stryeas. Om
produkten placerasi en tvattpase undviker man
skador pa produkten och maskinen.

GSARANTI: Produkten har en livstidsgaranti
mot brister i tillverkning och material som

kan uppstd vid normal anvandning av den ur-
sprungliga amvandaren. Kontakta din leverantdr
eller Bodypoint i garantisrenden.
SKROTNING/KASS ATION: Produlden [dmnas
till karnrunal svfallshantering.

For mer infarmation om Bodypoints produkter
lontalkta leverantdren. Information finng &ven

pé waww. bodypoint. com som ocksd innehdller
en lista med distributdrer utanfor USA.

e
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FORPACKNINGEN INMEH ALLER:
* Pivotfit™ Bréstzsle med tdraq framifin INSTALLAT IO NSKRAY
*+ Cwre band med Sljetter eller 1. Rullztal med ett stadigt nyggetod i ungefadig
+ Cvre band med 24l och trekant avelhidjd.
*Montenngedelar. Bandlie med lock eller Trelmnt ach =dlja 2. Monteringezknvar med en drgtyrla
+ Bandliz av plemt—endestfdrzelar pé minzt 90 kg. Medféljer inte iférpackningen.

red dtdrmg bakifrin (artnr FS032)

SVYRE BEAND MED SLJETTER

MONTERING 1. Justera varje axelband =4 att bruberen finner det
Flacera brukaren i stolen och finn en brazitztalining med bekvamt med hinzyn ol axelbredd cch sitzlining.
anviandning aw ett hiftbake. LSgg PivotFit™ Brismelen Mark upp skruvarna placering fér i bibehillz den
dver lroppen och drag de Gvre banden mot ryggetddet walda sittetaliningan.

& Dettvargaende brdstbandet skall aldig vare hdgre upp 2. Féstbanden pa ryggatdder eller motevarande med
&n amvandarens bristben. lampliga beslag.

OVRE BAND MED 50LJA

Tré bandet genom =dljzn och trelanten
enligt bilden_ Faat pa rygoetidet

Eller

@ Skruva feat bandEset av plast pd ygoets-
% det med limpliga f&tdetaljer

Tré bandet genom bandlgzet. Lampligt
far anviindare upp tll 75 kg.

Cam Buchle
Art. Mo, FE032-2

MNECRE SELBAND

Lagg de nadre banden nnt npgogettdet
och za till att de ints kommeri vagen
fir andra anordningar pé stolen. Mon-
tera faztheslagen mellan bickenets
gwra dal och ziteen. Anvénd l&m pliga
féstanordningar.

=\

SAKERHET SKONTROLL

Maramvandaren ar komekt placemd i rullstolen, kontrollera pageningen

genom att|3ta anvindaren luta sig framit och 2t sidorna. Kontrollera:

1. Att=pinnet och juzteringzbandean fungerar korreke

2. Komforten. Axelbanden farints slava mot haken.

3. Placeringen. Om =elen sitter f&r hége eller l3grekall de nedre banden
juEteres,

4. Om detfinnzstérningar i anzlutning till andra anordningar. Placerm
om banden efter bahow f&r att frigéra sisnstlningar, armetid, extra
dynor, ventrikelzonder m.m.




Etupuolelta [l
Vedettavan PivotFit™

OLKAVYON ASENNUS- J& KAYTTOOHJIEET

ART NOS, SH250 & SH270

Niiss# ohjeissa annatean térkeits tiatoja kaikkian Bodypoint PivotFit™ .olkevididan
turvallisasta kiytdstd ja huollosta. Anne niméa ohjast keyttéjdlla tai hoitajalla ja
varmista, attd na on luattu ja ymmaérmtty.

M VARDITUS! Tuota tules asannuttas ja & thon kuntotarkastuksia. Ihotarkastulsia ai tule
sovituttaa pétavills kuntoutuksen asiantuntijalla. suorittas aincastean niistd kohdists, joisa laite
A VARDITUS! Kuristurrisvaaran takia timmn koskattaa kiyttd]dd, vaan myds kovinmman painean

ala isista alusista kuten rstiluu, takareidet ja
pakarat. Jos lisgantynyttd thon punoitusta tai
arsytysts havaitaan, kaskeyts tuotteen kayttd ja ota
yhtays [akiriisi tal stumsasiantuntjaasi. Mikali

tuottaan kéyttd iman lntion kinnitystd on
vazrallista — kiytd tuotetta aina oikein asennatun
lartiovyin kanssa.

KAYTTO: rin ai tahds, voi kiytts aibautaa vakavia

M WARDITUS! Tats tuotatts tulas kiyttss varnmoja, kutan painahaavaumia.

a|noaata§n harkakin o HLUIOLTO: Tarkasta ajoittain kulumisen markit neu-
asattamiaan pyoratuolista tai tydtuoliin 58 B ola  gjaissa vytiasd ja pehmusteizsa. Miksli joissalin
tarkoitattu kuljatuksen turvalaittesks), hankildn oaissa havaitaan rmarkittived kulumists, k¥snmy
rajoltt.amuak:r ﬁf' ml'lrké'_:‘in muu.hL!ntarkoltuk- flleanmyyjasi puoleen Bodypointin korjauwsta tai
e S_E'n__"kkﬂ"mm"e_'_j__"fm a”|he.|T|ttaa vaihtoa vartan. Epdpatevat henkilot sivat missdan
\.-'ahmk_OJa. 'I'?lrrran tu':ttm_n va'arlnlcz_uyttg on i tapauksasa xaa muokata tal korets tuotetta - se
vaarallista aiks sa ols saliithus valmistajan toirmasta. voi aihauttas tarveys- ja turvalisuusriskejs!

A VARDITUS! Timan tuottean aukearminan ¥ 2 Bl 2= pUHDISTUS: Kuuma konepa-
vahingossa voi paastas kayttajan keaturmaan a1, 60°C (140°F). Ak valkaibe. Rumpukuivaus
etee!ﬂpam. Jos .F_myl'tapn I"_kke‘atta' puuttast altmizassa Empstikesa tai kuvaws narolla. A1F silits
havalntu:!k}wna .*.‘aatl:a\mt |0htaa.tunttaen : silityzraudalta. (Tuottesn lzittaminan kangaspus-
aukaarnisaan vahingossa, avistajan on oltava aima sisza p asuun auttea shkdisarmadn tuottean fo

lasrd sitd kdytettiessd. Varmizta, attd kaild pesuknnasn naarmuuRtumiska.)

kayttifan avustajat tistdvat, miten tuote
aukaistaan. Mikal ndin ai

tahd#, avearninanvoi hitétilantaassa vieastys.

A VARDITUS! Kuben kaikki uudet isturmatust,
tarmdkin tuote saattes veikuttas henkildn
isturma-asantoon. KEyttajen tulas jatkaa
norrmaalaf stuinpainetta helpottavia toimintojaan

TAKLUILE Talla tuottaslla on rajoitettu alinikiinan
takuy, joka koskea valristus- f2 materizalivirhaits
nomraalisea, alkupardisan ostapn kivtbssd. Kagnny
fllaanryyasi tai Bodypointin puoleen takuuasiossa.
Halutassasi lisdtistoja tastd ja muista Bodypoint-tu-
otteista sekd Yhdyavaltojan ulkopuolizista jEllean-
rryyjistd, viaraila sivulla wweebodypoint.com.
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PAKIAUKSEN SISALTS

* Etupuolelta vedettiva PwotFit™-ollawd
+Yahihna, joeza on pienst metallirenkzeat, tai
+Yahihna, josza on lulwsgadin @ krnstyzpidike
* Talapuolslta vedettdvd PrvotFit™M-ollawd

* Cinch-Mount™ tai Hac-Mount™. lainntomet
* Cam zoljet (Ledosa — Ozanre. FS0352-2)

ASENTAMINEN
Aszata keytta]a mtumaan pydetuolin ja vamista oikea
azento anton kil Azeta PhvotFit ™. ollewvydn

pehmuste rinnalle ja taittele ylemmat hihnatsell&nojan vl

& Rintalastahihna ei zaa boelaan nousta keytsEjan
rintalestan ylEpuolells.

fi

\® Qw0 \ =0

(5-6mm]

AIEMNML SVALT MU KSET
1. Pydratuali, joesa kinted zsBsnoja on ssetettu noin
olan korkeudelle.

YLAH IHNA, JOS5A ON PIENET METALLIRENICAAT

ollmpian leveyden @ Bumisszennon mulsizest.
“akauta s=ento kinnittam 3l szennusruuvit.

2. Kiinnits salkanoja keyttamalls soveluvia lainnibye-
laittaita.

YLEH IHNA, JOSSA ON LIUKUSASDIN
Pujota kangazhihna hukuedétimen ja
kiretypidildean Epi esitetyn mulamesti.

Kiinnita takanojaan.

% Kiinnita noklesolld talmnojaan zopivien
% kiinnikdeziden avulle. Pujota kangazhihna

nokdazoljen Epi. Molazoljer zoveluvat
enintian 75 kgn painoizlle leysEjille.

Cam Buchle
Art. Mo, FE032-2

ALAHIHMN AT

Kiedo alahihnat selanojan ympari
niin, atten &t ne estd muits pydratwaoln
laitteita. Azeta paiden kinniddeet lan

tion yldcean j@ tuimen valin. Kinnits

zopiilla innetimills ﬂ

TURWVATARKAST S

2. Mukavuue - Mikal vighihnat hanlzavat kzulza, ;e ne vudelleen.

= 3. Azento —Mikali wla on lien korkealla tai shaall, zé@de alehihnoja.

4. Muiden laittsiden hairintd — Assta hihnat usdelleen wpeen mukaan
rtuimen kakevouzmekanzmin, kEzinojien, képehmusteiden tai
zySttéputklen toimintojen vamiztamizskel




PivotFit" Schultergurt

mit Vorderzug

INSTALLATIONS- UND BEMUTZERANLEITUNG

ART NOS, SH250 & SH270

Dies= Anleitungan enthalten wichtige Informationen Uber die sichere Benutzung und Wartung
samtlicher Bodypoint Pivo tFit™ Schultergurts. Stellen Sie diese Anleitung demn Benutzer oder dam
Fflegepersonal zur ¥erfugung und besprachen Sie dan Inkalt um sicherzustellen, dass die Anleitung

verstanden wurda.

M ACHTUNG! Die Produkte zind von zinem
Fachmann fir othopédimche Technikzu installieran
und anzupazzan.

PN ACHTUNG! Wegen der Strangulationzgefahr st
ez gefahrlich, diezes Produkt zu benutzen, ohne das
Becken vorhar zu stabimieren — benutzen Sie immer
zinen richtig befestigrten Becken-Haltequrt.

GEBRALCH:

M ACHTUNG! Dieses Produle &t nurzu
verwenden, um ens Perzon in einem Rallstuhl oder
Arbaitestuhlzu poeitionieran. B dient MICHT ak
Sich erhsitavorric htun g wéhrend des Tranzports, und
nicht ak Riickhaltevormchtung oder ak zonstige
Anwendung, bei der durch fakche Handhabung
Werletzungen entzstehen kinnten. Ein Mizsbrauch
dieses Produkts &t nicht zulszzig und nicht sicher.

M\ ACHTUNG! Ein unbeabsichtigtes Offnen dieses
Produlcts kann dazu fiihren, dase der Benutzer nach
vorne heravsstiirzt. Wenn die Bewegungen oder die
kognitiven Fahiglsiten des Benutzer zu einam unbe-
absizhtigren Offnen fihren kénnten, muss wahrend
der Verwendung stindig ein Plleger anweszend sein.
Stellen Sie zicher, dass alle Pllegepersonen dariiber
informiert zsind, wis man diezes Produke 18zt
Andemfalk kann ez beiMotfillen zu Verztigerungen
kommen.

M ACHTUNG! Wie bai Jeder neven Sizhakungzun-
terstitzung kann zsich durch das Produkt die Art und
‘Ware, wis sine Perzon zizt, veréndem. Benutzer
riizzen weitsrhin regelmalige Aktivitdten zur
Druckentlaztung und Hauzustan deiiberprifungen
durchfishran. Diez darf zsich nicht auf den Bereich

beschrinken, an dam daz Produblr den Benutzer
beriihrt, zandern musz such fiir die wichtigsten
Druclkauflagebersiche wis dae Kreuzbein, die Beine
und das GesaP adfolgen. Wenn sine vermtirke
Hautrétung ader Hautimitationen auftreten,
varwenden Sie daz Produkt nicht weiter und
lonzultieran Sie lhren Azt oder lhren Sizzpezialis-
ten. Anderenfalls kinnen darsus emnzthafte
Werletzun gen wie z.B. Druckgeschwiire rezultieren.

YWARTUNG: Prifen Sie die MNahte, daz Gurtband
und die Pokter regelm iBig auf Abnutzungser-
scheinungen. Wenden Sie zich bei destlichen
Abnutzun Eercheinungen &n den Herzteller, der
eine Reparatur oder einen Ersatz durch Bodypoint
veranlazzen wird. Daz Produkt darf keinesfallz von
nicht qualifiziertzn Perzon en veréndert oder repa-
riert werden — die Gesundher und Sicherheit des
Benutzers héngen an diezem Gur!

*E REINIGEN: Mazchinenwiche,
heif}, 50" C (140" F). Nicht bleichen. Trocknen im
Weschetrockner bei nisdriger Tem peratur oder
Luftrocknung. Micht biigeln. Durch die Verawendung
ein ez Kleidabautals fiir dee Prodult bsnnen Ketzer
am Produkt und in dar Maschine vemiieden werden.]

GARANTIE: Fir diezes Produbs besteht sine ein-
geschrénkte Gewdhrleztung auf Fehler in Material
und Werarbeitun g, dis bei bestmmungzgemiliemn
Gebrauch dumh den urpringlichen Kunden
entztehen. Wenden Sie zich im Garantiefall an den
Lieferant oder Bodypoint.

‘Weitere Informationen iber Bodypoint Produlte
und eine Liste der Vertreter auBerhalb der USA be-
finden sich auf der Webssite wana bodypoint.com.
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PACKUMNGSINHALT

* PivotAt™ Schultergurt mit Yorderzug

+ Hoher Strafen mit Dichtungen oder

+ Hoher Streifen mit Schisbejustierer und Anzchlussteil
* Cinch-Mount™ oder Flat-Mount™ Endbeschlage

* Klemmzchnallen (Optonsl — A Mr. FS132-2)

MONTAGE

Satzen Sie den Patienten in den Rollztuhl und bringen
Sieihn mit Hiffe des Backen-Haltequrtes in die richtige
Sitzposition. Platziersn Sie dae PivotFit™ Schultergurpo-
lster auf der Brust und Zshen Sis die oberen Gurte iber
die Rizkenlahne

\® Qw0 \ =0

(5-6mm]

ANFCRDERUNGEN FUR DIE INSTALLATION:

1. Ein Rollztuhl mit sinem soliden Riicken, der ungefshr
auf Schulterhihe singestel &t

2. Befestigungeechrauben mit siner Mindestabreillaft
wan 50 kg (200 lbe). Die Schrmuben sind night im
Paket enthalten.

HZHER STREIFEN BAIT DICHTUMNGEN

1. Pasen Sie jeden 5z hultergurt angenehm sitzend
an und beachten Sie dabei Schulterbreite und
Sizpoeition des Benutzerz. Kennzeiz hnen Sie fiir
Befestigungezchrmuben, um disse Position zu halten.

2. Befestigen Siezie am Riicken dez Rollstuhk. Benut
zen Sie geeignete Befestigungeelemente.

HOHER STREIFEN MIT
SCHIEBEJUATIERER

Gewebegum durch Schiebejustierar und
Anzchluzsteil wie abgebildet. An Sitzlehne

@ befestigen.
Odar
1 2 Befestigen Sie dae Gursshlos= mit
a % paszenden Halteungen an der Sizlehne.
Zizhen Sie dan Stredfen durch das
Carm Bukle ('_l-‘n.urlachlca& Gfml_:hlﬁaser zind geeignet
At bo. FSO322 fiir Banuzer mitbs zu 75 kg,
UNTERE GURTE \ ; %

Wickeln Sie die untersn Gurte um den
Riizken des Rolktwhle, ohne dabei an-
daereWorrichtungen am Rollstuhlzo be-
hindern. Endbeschléige 2w hen dem

oberen Barsich des Beckens und dem -~
Siz anbringen. Mithife geeigneter
Befestigungaslemente befestigen. \

B
NS

Flat-Moum ™

<
I e
e o

SICHERHEITSP RUFUNG

Wenn der Gurt ordnungegemal am Rolktuhl befestigtwurde, lannzich der

Benutzer nach wome oder zeitlich lshnen, um den korrekten Stz zu prifen.

Prifen Sie:

1. Momale Funktion der Sahnallen und Befestigungeriemen.

2. Komfort —Falls der Surt den Hak imigery, srellen Sie die oberen Gurts
erneut ein,

g 3. Pegition —=allte der Gurtzu hoch oder niedig befestigt zein, passen Sie
die unteren Gurten an.

4. Stdrungen mit anderen Gerdten —Brngen Sie die Gurte new an, sofem er
fordedich, ur den Sizneigungzmechanemus, die Armlehnen, Zubehérteile
oder 5paiezchlauche in ihren Funkzionen nichtzu behindern,




Installazione Della Cinghia it
a Bretellaggio Pivotfit™

A SERRAGGIO ANTERIORE E ISTRUZIONI PER L'UTENTE

ART NOS, 53HZ50 & 5H270

Clueste istruzioni forniscono informazioni importanti per la sicurezza d'uso e b manutenzione di ot
i bretellaggl PivotFit™ Bodypoint. Corsegnare |e istruzioni all’utents o al suo assitente e verificare
che siano comprese.

M AYWERTENZA! Il prodotto deve assara prassions a cortrollra 'integritgd dells cute, non
installato a fatto ind cssara da un tacnica solo nai purti di contatto dal prodotto con
qualificato per la riablitaziona. ['utants, ma ancha inzone soggette a prassions
M\ AVVERTERZA! 4 caws dal rischio di gt gl sicralel, G arTs infarior & § ghitals Sus

varificano arrossarnanti o irntaziond della cuta,
intarrormpara I'uso & eonsultare i proprio medico o
lo spacialista della postura, par pravenira lasioni
gravi, quali la ulzars da prassions.

soffocamanto, & paricoloso utilzzane questo
prodotto sarea stabilzzare Iz pali; utilizzara
sarmpra con ura cinghiz di supporto palvico corrat-
tarnanta ndossata.

UTILIZZO: MANUTENZIONE: Controllara periodicarnanta

) chala cucitura, il tassuto ale imbottiture non siano
& AVVERTENZA! l prodotto & destinato wsurati. Sa si rilevano sagni diusurs, contattara il
unicarnanta al poszionamento di una parsona su fornitora par una riparaziona qualificata o parla
ura carrozzina o una sadia da lavoro. |l prodotto sostituziona da parta dalla Bodypoint. In nassun
MOM & dastinato al'uzo come dntura di sicurazza caxo il prodotto deve assers altersto o riparato da
par il trazporto, coma dispositivo di immobilizzazi- parsona non qualificata: ne va della 2zlute & dall
ona per la sicurezza o per quabiasi altra sicurazza dall'utanta!
applicaziona in eui il mancato funzionamanto *E PULIZIA: Liaraiin bvatiicg o

potrabba provocars lesioni. L™uso0 non

appropriato dal prodotto & vistato & paricaloso. At e 6.C (IAERFY Non card ongisre:

Utilizzara I'asciugatrice & bassa ternperatura, op-

& AVVERTERZA! !—0 agancio acl:::identa_le di pura appandara o lasciara ssougana MNon stirara.
quasta prodoftto pud far cadara 'utentain avanti [Collacara il prodotto all interno di un saechatto
Saimovimanti o le abilita cognitive dell'utents di stoffa duranta il lavag gio, per evitara graffi zlla
possono portare ad un'apartura accid entala, rmaechira &l prodotto stasso)

durants I'uso deve asseresempra prasanta un
assistanta. Varificara cha tuth gli assistanti
sappiano corna stacaars I prodotto par non
ritardarna lo sgancio in caso di emergenza.

GARANZ|A: |l prodotto & coperto da une garanzia
a vita limitatarnants a difett nei materiali @ nalla
fabbrizaziona cha sorgessaro con un normala
utilzzo da parta dal corsurmators originala. Parla

& AVVERTENZA! Come per qualsiazi nuovo richiasta in garanzia, contattans il proprio fornitora
sostagno per la postura da seduti, questo o Bodypaint, Inc

prodotto pud modificare i modo in ool ura
parsoma sta seduta. GB utenti devono continuara a
praticara ragolarmants attvta per alleviars la

Par rraggiori informazioni su questo o su altri
prodott Bodypoint, @ per un elenco di distributori
al di fuori dagli USA, visitare wwewbodypoint.com
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COMNTENUTD DELLA O NFEZIONE

* Cinghia a bretellaggio PivotFt™ a sermggio anteriore
+ Cinghia superiore con occhiall, oppune

+ Cinghia superiors con adattatore scorrevole e fibbia

* Artaachi Cinch-bMoune™ o Hae-Mount™

*+ Fibbie a camma fopzionale — An. Mo, RS032-2)

INSTALLAZIO NE

Farzedere l'utents sulls carnozzing & stabilire una cormetm
posturacon la cintura pehvica Posizionare ['im bottitura del
bratellaggio PreotFit™ zul torace & dizporre |e cinghie
superiorizopra lozchiznzle A Lz cinghia zternale non

\® Qw0 \ =0

(5-6mm]

REZUIGITI PER LINSTALLAZIONE
1. Camozzina con schienale ngido
posto approssimatvamente 3l'slterza delle spalle.
2. Witi di montaggio con una forza minima di estrazione
di 90 kg (200 Ib) Mon inchre nella confezione.

CINGH L SUPERKDRE OO N OCCHIELLL

1. Regolare ognicinghia sullazpalle in m odo che sia
aderente ecomoda adattandols allz lergheza dells
zpalla del paziente e alla zua poszions da saduto.
Contrassegnare la posizone delle viti di montaggio
permantenare la poszions

2. Collegare le cinghis superion allo schienale utilzzan-

deve maisuparare I'altezza dellosterno dell'utente.

do drpositivi di fesaggio adattl

CINGHIA SUPERIORE CON
ADSTTATORE SCORREVOLE
Farscorrers la fattuccia attraverso I'adat-
=tore stomevole & la parte terminale
come moetrato. Collegare allo schienale.

-
% Collagars Iz fibbiz 2 camme allo zchienale

utilzzando dispositv di fesaggio adatti.
Far pessars |z fettuccia sttrevero e fibbia
acamme. Ls fibbie a camme sono adatte

Fam Eud perutent che pesano fino 2 75 kg,

Art be, F30822

CINGHIE INFERIORI

Awvalgere le cinghis inferon azomo
allo zchienale zenza bloccare gl almi
dizpozitivi della carrozina. Collocare i
reazordi terminzli tra e patezuperions
del bacino & ilzedile. Collegare utliz
zando drpositivi di fesaggio idonel.

|

COMNTROLLD O SICUREZZS

Dopoche I'utente si &zeduto correttaments sulls sediz, fado zporgers in

avanti e di lato percontrollare la vestibilita. Controllare quanto sagque:

1. llnermale furzionamento dellz fibbiz & delle cinghie di regolazione.

. Camfort —Ineazo distrofiniosul eallo, Apcezionare le cinghie superiori.

. Posiione—In camo di altezza escesmiva o inaufficiente, regolare le
cinghie inferion.

. Interferenza con altn depositivi — Riposzionare lecinghie zecondo
il sz o per non intrakiare il mescanizmao di inclinazone delzedie, i
braczioli, isupporti azcessori o i tubi di aimentazons.

o

ey




INSTRUCOES DO UTILIZADOR E DE INSTALACAO DO ARNES m

De Ombro PivotFit™” Com
Traccao a Frente

ART NOS, SH250 & SHZ270

Estas instrugdes fornecem informagdes importantes pare a utilizagdo @ manutengio emsegurang de
todos os arneses de ombro Bodypoint PivotFit™. Forneca estes instrugies ao utlizador ouaoseu
cuidador 2 analise-as para se certificar de que sdo compresndidas.

MBS0 O produto deve serinstalado &
ajuwtado por umn t@omico de reabiltagdo
gualificado.

M AVISD! Davide 2o risco da asfisda, & parigoso
utilizar esta produto 2em estabilizagio da pélvis -
utiliza sarmpra um cinto da swporte pélvico
davidarmante colocado.

UTILIZACED:

Ay AWISD! Esta produto deve ser utilizado apanas
para posicionar uma pessoa nuna cadeira da
rodas ou cadaira datrabatho. NAOD sa desting a
sar usado cormno dispositivo de seguranga, cormo
dispositivo da mobilzagio pessoal ou qualquar
outra aplicagio am quaa sua falha resultaria am
farirmentos. & utifzagio indevida deste produto
ndo éautorzada & ndo & segura.

MBSO A libartagio addantal daste produto
poda daeixar o utlizador cair para a franta. 5a os
rmovirnantos do utiizador ou capacdades
cognitivas pudaram levar 2 uma libartagio
acidantal, tarn de astar sampra prasanta urn
cuidador durants a utlizagio. Certifique-se da qua
todos os cuidadoras sabam desspartar o
aquipamento. Sando souberem, isso podaatrasar
a libartagdo numa situagio de emergancia.

A\ AMISD! Comna am gualquer novo suporta, asta
produto poda alterara forme como & passoa 2a
santa. Os utilizadoras devem continuar a praticar
atividades ragulares de alivio de prasdo a fazer

Bodypoint®

varificaghas da intagridada da pele, ndo 56 onde
asta produto antra am contato com o ulilzador,
rras tarmbérn amndreas prindpais sujaitas a
prassdo, tais como o 3300, 3% pamas € a5
riadagas. Sasurgir varmalhidio ouimtagio da
pale, mao continuar a usar @ consultar o médico ou
0 aspacialista da colocagie. poderd laver 2
farirmantos gravas, tais corno Glceras de prassio.

MANUTENCAD: Varifiqua pariodicamants sa
axistarn sirais da dasgaste nas zonas cosidas, no
forro & mas almofadas. S5& encontrar um dasgaste
significativo, cortactar o forneced or para obter
urra reparagio qualificada ou a sua substituigio
pela Bodypoint. Emn caso algum deve este produto
sar altarado ou raparado por passoas ndo qualifi-
cadas —a sua 2adde e segurange depandemn disso!

¥ M D22 UMPEZA: Laver 3 méquire,
quarnta, &0°C (140°F). Nao utdizar lidvia. Secar

4 baixa termperatura ou secar pendurado. Nao
passara farro. (Colocar o produto dentro deum
saco da pano durantaa kvagem ajuda a evitar os
riscos no produto e re maquina).

GARANTIA: Este produto sngloba una garantia
witalicia limitada contra defeitos da fabrico &
rraterizis sob utilizagio normal pelo comprador
original. Contacte o fornecedor ou 2 Bodypoint,
Inz. para raclarragias da garantia.

Para rais inforragias sobra ox produtos Body-
point @ unma lista de distribuid ores fora dos EUA,
consultar www b odypoint. com.

e
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CONTEO DO DA EMBALAGEM

+ Arnda de ombro PrrotFit™ com treegio a freme

*+ Comeia superior com ilhde ou

+ Comeia superior com requlador deslizante & remate

* Extrem idades de apoio Cinch-MountZ ou Flat-MaountZ
* Fachos de Saguranga (Opeional - art® n® FS152-2)

INSTALAGAD

Sante o utilzador nacadera de rodes & estabelega a
posturacorrecta ¢ om o cinto de apoio pélvico. Coloque o
apoio do Arnés de Ombro ProtFit™ zobre o paito
passe s corfeias supernores porcima do apoio domsal.

A Aczorreia do estemo nunca deve ficar acima do esterno
do utilizadar

REQUISITOS DE INSTALAGARO
1. Cadeira de roda= com uma apoic lombar definido

2. Parafusce de montagem com um minimo de farga

CORREIA SUPERIOR CO M ILHOS
1. Ajuzte cada uma des c omeize de ombro pare que

2. Prenda ao apoio lombar, ubbzando os elemantos de

\® Qw0 \ =0

(5-6mm]

aproimadam ente & aktura dos ombros.

de resrténcia de F0kg [200kke]. Mo incluidos na
embalagem.

fiquern confordveiz, de acordocom & lerqura dos
ombros do utilzador ecom asva posigio zentado.
Marque o parsfiscs de montagem para manterem
esta posigao.

fixagio adequados.

{Qb eremats conforme lustrado. Fixe ao

T Buckle
Art e, FE0322 peso ata 75 bg.

OO RREIA SUPERIOR OOM
REGULADOR DESLIZANTE
Paze ocinto pelo apetador deslzante

@ apoio lombar.

Cu
Pranda o fecho dezeguranga ao apaio
lombar utilizando o elementos de fixagio
adequados Pase ocinto pelo fecho de
saguranga. Os fechoes de sequranga sio
adequados para vtilzadones com um

FITAS INFERIORES

Enrole = fitzs inferiores & volta do apoic
lom barzem obstuir cutree depostivos
nacadeira de rodss. Monte oz encaixes e
da extremidade entre o topo da pelve

&0 mzento. Engate vzando fixadores
adequades. \

|

N

6

;ﬁ“g Cinch-Afoum ™

Flat-Afoum ™

Wenfican

e,

VERIFICATAD DE SEGURANGA
CQuando devidaments colocada na cadeira de rodes, o utlzador deve
inclinarze para a frente & de um lado pare o outro pare verificar o gjurte.

1. Mermal funzicnamento das fivelas & corrsizs de gjmte
2. Conforto — Se houver frizglo no pescogo, recolocar as fites superi-

3. Pogiglo — Se dem miado alto ou baio, ajuster oz pontos de ficago.
4. Interferéncia com outree depesitivos —Se nec essano recolocar as fites
deforma a no intederircom:mecanzme de nclinaglo, apoics do

brages, almofades ecessdrias ou tubos de alimentagio.




Frontreim PivotFit™

Skuldersele

INSTALLASION OG BRUKSANVIENING

ART NOS, SH250 & SHZ270

Denne bruksamwiz ningen inneholder wiktig informasjon for trygg bruk og vedlikehold avalle Body-
point PivotFit™-skulderseler. Gi danne bruksarvisningen til brukeren eller omsorgeparsonen, og
giennomgd den sammen med dam, for & veere sikker pd at bruksanvisningzn er forstatt

M ADVARSEL! Procluktet mi monteres o tilpasses
aw instrusn oo kvalfisen personel.

M ADVARSEL! P4 grunn av kvalningsrisikoan, ar
dat farlig 4 bruke dette produktet utend
stabilisars hoftans — produktet md alitid brokes
rmad et riktig tilpasset hoftebelta.

BRLIK:

A ADVARSEL! PDstte produktet skal bara brukas
til posisjonaring av parsoni en rullastal allar
arbaidastol. Det er KKE ment til bruk som
sikkarhatsutstyr ved transport, som tvangsapparat
allar til noen annen arvendsalse hvor skt kan
rnadfars skada. Fail bruk av dette produktet ar
ikka autorsart og er kke trygt.

A\ ADVARSEL! Utilsiktet frigjaring av produktet
kan madfera at brukeran fallar forover. Hyis
brukarans bavagalser allar kognitive avnar
radfarar utilsiktat frigivalsae av selan, md
ormaorgaparsonan veere tilsted e til enhver tid ndr
salan ari bruk. Serg for et alle ormeorgaparsonar
veat hwordan beltet skal tas ev Hvis detta ikke
gjeras, kan frigjeringan av produktat bli forsinket |
an nadsituasjon.

M ADVARSEL! P4 sama mite somfor annat nytt
sittastattautstyr kan dette produktet endra pd
hwordan en person sitter. Brukera og pleigpar-
sonall ber sarmman fortsette & eve pd aktivitatar
for & minske trykkst og skal ogsd phsé at hudan
ikka far skadar, ikke bara der den er i kontalt med

Bodypoint®

datte produktet, man ogad pd steder som avtar
dat starsta trykket, slik sorn korsryggen, beina og
rurnpaballana. Hyis det oppdagas st huden blir
red allar irritart rd bruken stanses og legen eller
kvalifisart parsonall rrd rédferas. Hes ikke datte
gjeras kan dat oppatd alvorlig skade som for
aksarnpal trykksar.

VEDLIKEHOLD: Kontrollér ssrmar, vaving og
putar ragalrnassig med hensyn pd tagn pd slitasje
Hvis det finas batydslig slitasje ken du ta kontakt
rnad levarandaren for & kvalifisert reparasjon ellar
utskifting hos Bodypoint. Ikke under noen omstan-
dighat skal detta produktet endras eller rapararas
av ukvalifisart parsonall Datte kan innebesra stor
risiko for halsa og sikkerhat!

2 [C 22 renc s RING: Maslinvask ved
G0°C (140 F). Skal ik blekez. Kan tores | torket-
rommel ved law tem peratur sller henges til tad:. Slal
ikhoe ztrykes. (Hvie produktet legges inne i en toypose
under vazken vil man unngé skremmer pé produktet
og i mazkinen.)

GARANTI: Datta prod uktet ar dakdat 2v an
bagrarsat livstidsgaranti ot fail 1 uiferalse og
rratarialer sorn ratta oppatd ved vanlig bruk

av dan opprinnalige forbruker. Ta kontakt mead
levarand sran allar Bodypoint, Inc. hvis du bar krav
sorn du rnanar skal dekkeas under garantian.

Sa www bodypoint.comn for yttarhigere inforrmas-
jon ermandra produkter fra Bodypoint, samt an
ovarsikt over forbandlere utenfor US4,

e
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BPIPFno 20763




\® Qw0 \ =0

s
FAKKEMNS INNMHOLD B T ERI NG 3 KRS
* Frontraim Proti™ skuldesele 1. Rullestol mad massiv ryggetotte innetilt omrent i
+ Toppreimar med lokder eller slulderhoyde.
+ Toppreim med glidejustersr og endefester 2. Monteringeskmer med sn minimum streldetyrle pa
+ Endebeslag for Cinch-Moum™ eler Rat-Mount™ 90 log. Folger ikke mead i paldcen.

+ Kamspenner (eletravtetyr - art nr FS032-2)

PASETTING TOPPREIMER MED LOKKER

Settbrukeran i rullestolen, og bruk hoftebeltet 6l 3 silre 1. Juster hver shulderstropp i henhold til brukerens
riktig sittestilling. Plasser puten til PivotFit™-glulderzelen skulderhmyde og sittestiling, el at de er behagelige
pa brstet, og lagg de ovre sroppens over ryggetathan. farbrukeren. Lag et merke forfestezlmuene, slikat
& Brymtbemtroppen ma aldn hgge over bryetbenet 4l denna plasseringen opprettholdes.

brukeran. 2. Fest til ryggetottan med passende festeanordninger.

TOPPREIM MED GLIDEJUSTERER
Trea bandet gjennom glidejusterer og
%ﬁ endefeste zom vist. Festtil e qetotte.
Ellar
(‘QQ Feat kambeltet tl ryggetetten med
paszende festeanordninger Trae bindet
% gjennom kambsket Kambelter er egnet
for brukers opp tl 75 k.

T Buckle
Art be, F30822

MEDRE STROPPER

Legg de nedrestroppene undt ryggztot-
ten uten & blokkere andre delerayv
rulleztolen. Monter endeztyldeene mellom
overzte del av hofte ogsetet Fest ved 3
bruke egneds fezteznordninger.

%
g

Flat-Afoum ™

=\

SIKKERHETS3JEKK

Mar brukeren erriktig plasserti rullestolen kzn hanfhun lene seq forover

ogtilziden for & kontrollere at beletsitter godt Pize at

1. Bekezpenne og justenngestropper kan betjenes nomakt.

2. Komfort —fhytt de ovre stroppens hvis de gne mothaken.

3. Poskjon — demom beltet sitter for hoyt eller lavt glal fomnlningpunle
tene jUEteres.

4. Forstyrrer annet utstyr —flyttstroppene stter behov for & frigjore
setetippingemelanzme, amlansr ekstra pokiing eller mateslanger.




PASETNINGS - OG BRUGERWEJLEDMNING TIL RORSIDESPANDT

PivotFit™ Skulderseletgj

ART NOS, 3HZ50 & 5H270

Denne vejladning indzholder vigtige oplysninger om sikker brug og vedligeholdek e afalle Bodypoint
PivotFit™ skulderseler. Giv denne wejledning tl brugeren eller dennes plejesssiztent og gennemcd

den for atsikre, at dan ar fortiet

M ADVARSEL! Produktet skal piszsttas og
tilspeendas af an parson der er kvalificaret indan
for ganoptresning.

M ADVARSEL! P4 grund =f riskoan for kveslning
ar det farligt at anvends dette produkt uden at
statta beekkanst. Brug altid selstsjet sarnrmen rmad
at korrakt pasat beslte ti stetta af baskkanat.

BRUG:

M ADVARSEL! Datte produkt ber kunanvandas
til at placara an personi an kerastol ellar
kontorstol. Dat md IKKE anvandas som
sikkarhadsudstyr under trareport, som paersonligt
fastholdalsasudstyr eller til nogat and et fornmdl,
hwor dat kan fordrsage tiskadekomst, s&framt dat
svigtar. Misbrug af dette produkt er hvarkan
godkandt allar sikkert.

M ADVARSEL! Hyis dette produkt lesnas
utilsigtat, kan det fordrrage, at brugeran falder
forowar. Hyis brugerens bevesgelzer aller kognitive
awvnar kan madfers, at produktet lssnas utilsigtet,
skal der altid veere an plejeassitent til steda i al
dantid, produktst bruges. Sarg for, at alt
plejeparsonale ved, hvordan produktat lesnes. |
rodsat fald kan dar g for lang tid med at lszna
dat i an nadsituation.

M ADVARSEL! Sorn mad hwilkan som halst iy
siddasupport, kan dette produkt sendra danmada
an parson siddar pd. Brugens skal fortszette mad
at udeva ragulzne tryldindrande aktwvitatar og 3

Bodypoint®

kontrollarat hudintegriteten, ikke kun pd det
ornréds hvor datta produkt her kontakt med
brugaran, men ogsd pd da primesra trykbesranda
ornréder sdsomn sakrurn (korsb enet), benans og
bagdalan. Hvis dar forakormmer sgat red e allar
irritation, ophar brug og kontakt din lzegea allar
sidd apadalist. Undldalss of dette kan rasultara |
abvorliga skader, som faks. tryladr

VEDLIGEHOLDELSE: Chadk ragalmasssigt
syningarne, rarnmans og pobtringerne for tegn pd
slid. | tilfeeld aaf batydabgt slid skal ran kortakte
sin forkandlar ang. kvalificarst reparation allar
udskiftning af Bodypoirt. Af sundheds- og sikker-
headsgrunde rrd der undar ingan omstendighadar
foratagas ssndringer aller ar reparationar pa dettae
produkt af ukvalificerada p ersonar!

(A 0122 RENGBRING: Baler maskinvask
vad 60°C [140°F). M3 ikka bleges. Terreturnbles
vad lay tarmparatur allar vad luftternng. M ikka
strygas. (Ridsar i produktst og veskerraskinan
kan forhindras, ved at anbrings produktet i en
stofposa vad vask )

GARANTI: Mad datta produkt felger an bagraen-
st livstidsgaranti rod defekter pd fabrikation og
rratarialer, dar opatdr under normal brug af den
oprindaliga kabar. Kontakt Daras Bodypoint for-
handler vad garantisager.

Dar kan indhartas ydarligere oplysningar orn
Bodypoint-produktar, samt an lste over dis-
tributerar udanfor USA, pd wees bodypoint. comn

e
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PAKKENS INDHOLD

* Forzidezpeendt Pivotht™ shulderseleto)

* Eiverzte strop med nnge, eller

* Eiverzte srop med stremningzanordning og endebeslag
* Cinch-Mount™- eller Flat-Mount™. endestyldcer

* amezpesnder (Elztraudztyr - art. nr. FS032-2)

MONTERING

Szt brugeren i korestolen og=aerg for, at han/hun zidder
korrzkt med beshet til basldeenstotte. Placer PivotFit™
slulderelepuden over bryztet og for de everste stropper
owver ryglaznet & Stemumstroppen ma aldrig lofte sig
over brugerens sternum.

FORUDSETNINGER FOR PASETNING

1. Koreztal med etzolide rygleen, zom erzollatca. i
skulderhojde.

2. Momteringzzkuer der mindzt kan holde ol ettesk pd
90 lag 2001k (lkke medleverati pakken.)

AWERATE GTROF MED RINGE

1. Juster hver shulderstrop 24 de sidder bahagslige @
overenztemmelze med brugerens skulderbredde og
siddepozition. Szat et mazre til monteringzsluerns
mhp. at bevare denne position.

2. Feetpeand stropperne tl ryglsenet med egneds
halders.

117

@WVERSTE STROP MED
STRAMMINGSANO RDMNING

For remmene gennem stram ningea-
nordningen og endebezlageans zom wise
fomer pa ryglasnet

Eller

flomter gjordepaandeat pad ryglssnat
ved hjzelp af pezzandezbrusikingsr
Forremmene gennem gjordspsandet
Gjordzpsznder er egnettil brugsre, der
vejer op til 75 kg.

Core Suakle
Art Mo F30322

MNEDERSTE STROFFER

Wil de nederste remme omkrning
nygls=net, uden at de derved kommer
iwejen for andre anordninger pd
korezrolen. Monter end ldeer
imeller den everste del af baskhenat
ogzsadet. Fastgor med passende
befssztninger.

=\

%
<

Flat-Mowm ™

SIKKERHEDSTJEK:

Mar brugeren sidder korekt i korestolen, bed ham/hends om at kane

zig forover og tilsiderne for at kontrallere pasformen. Kontroller

1. Arzpaander og justernqremmens fungerer korreke.

2. Komfort — Hvk stropperne gnider mod haken, kel de overste flyttes

3. Position — Er placenngen for hej eller for lav, skal de nedemtes 2rop-
per justeres,

4. Hvie der er karam bolage med andre anordninger — Flytstropperns
efter behow, 53 de il kommer i vejen forssed etz vippemelanizme,
armlszn, ekstra poleting eller ernsenngezonder.




PivotFit™-Schouderharnas nl
(Voor Verstelbaar)

INSTALLATIE EN INSTRUCTIES WYOOR GEBRUIK

ART MOS. SH250 & SH270

In deze handleiding wvindtu belangrijke informatie over vailig gebruik en onderhoud van alle Bodypoint
PivotFitZschoudergordsls. Gesf daze irstructios aan da gebruiker of zijn/haar verzorger en neem daze
door om te verzekeren dat deze begrepen worden.

MWAARSCHUWING! Deriernen dienen dooreen zit. Continuiteit van regelmatige dradwerlichting en

rewalidatiedeskundig technicien teworden controle van drukpunten op de huid isnodig, riet
geinstallesrd allesh waar dit produdt in contact komt met de

A AARS CHUING! Aangeden e esn kans gebruiker, maar ook in pimaire drukbelastende
bestaat dat de gebniker baknad kanrsken, ishey  Sodieden 2oals het heligheen, benen en

- . it beenknoblbets. Als er rode hud of huidirrt atie
gevaadijk om it product te gebruiken zonder dat i z :
e heupen stabied zijn — gebruik te allen tijds e DptiEadl; b nefy et Miees etmaken ende oft of

. rolstoedspecialist reacplegen. Indien u dit met doet,
juast ppsmmrcinhiepoordel kan dit resulteren in ernstige werwondingen zoals

SEERUIK: decubitus.

AWAARSCHUWING! Dit prochuct mag alleen ONDERHOUD: Controlesr periodiek op tekenen
gebruikt worden om personen in een rolstosl te wan sliftage in het naabwerk, de singelband, en
ondersteunen. Het is NIET bedodd voor gelaruik als de pads. &5 significante slitagewordt geconsta-
een trangportveilighsidsinnichting, ds esn teerd, neem dan contact op met uw leverancier
persoonlijk beperkingsspparsa, of inenige andere oo gekwalificesrde reparatie o vervenging doar
tospassing waar een verkesrdewerking ot Bodypoint. Ondler geen enkele omaandigheid
\Jerwond_lng kan Iada_n_ Varkeerd ggbmk vah it mag dit product worden gesijagd of gereparserd
procluct is ongesutonseend en onvelig, cloor ohgekwal fi ceerde personen — gezondheid en
M WAARSCHUWING! Indien deze Stayflex welligheid hangen hier van &fl

arterieure rampfixaie spontaan losschigt, kan het 3 O 22 rENGING: Machinawas, hea,
gebeuren dat de gebruiker voorover valt. Als de 0°C {(140°F). Niet bleken Droogtromimel, lage
bewegingen of cognilieve veerdigheden van de terrperatuur, of vithangen. Niet ijken. (De gords
gebruiker mogelijk kunnen leiden tot het spontaan in een waszak wassen woorkomt beschadigingen
losschisten van de gondel, dient er te allen tijde wa de gordel sn de maching)

tijcens gebmik van de mlxod voorzien van gl _
heupgordel een veraorger sanwezig te ajn. Verzeker gmmﬁé i;;mjdu;i':f:] e bes}ag’l;e :.?;;s
HEGSERt e Ve s nesneten bt Jied R g rialen ki) normisal gebruik door de oorspronkeijke

moet wiorden losgemizskt. Indien dit nigt het geval
i5, kan dit leiden tot vertraging bij het lesmakenin
£eh noodsit uatie.

MWAARS CHUWING! Zoals bij isder risuwe Kijk. ap i bochypoint com woor mesr infarmatie
ztondersteuning, kan dit product veranderen ol Erohpeirt-penchiclen en woor sen cverachs
afhanksdijk van de manierwsaop de gebruiker erin wan wstkooppunten buiten de VS.

consument. MNeem contact op met uwleverancier of
rriet Bochpooint voor garantied ams.

wDES

G@ Bodypoint” [Ecleer] &z C €
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PAKKET BEWAT
* PvotFit™._achoudarhamas [voor verstelbaar]

* Bovenriem met metalen cogjes of

# Bovanrem met nztellingzgesp en eindzpanner
* Cinch-Mount™.- of Flat-Mount™.luitingen

* Gezpen [Dptionssl — artdelnumm er FS052-2)

Jdr

INSTALLATIE

De gebruiker in de rolstosl plaaten en in de juste positie
plaatzan met behulp van de heupgordel. Plaats het
lamzentje van de PivotFe™schoudergordel op de borst
en drapear de bovensts banden over de rugleuning.

& Deboretband mag nocit boven het boretbean van de
gebruiker worden geplas=t

INSTRUCTIES MOOR INSTALLATIE

1. Roktoal m et een stevige rugleuning ingesteld op
ongevesr sthouderhoogte
2. De bavestigingeschroeven dienen minim aal ?0kg te

lunnan dregen. (Miet in het paldet inbegrepen.)

BOVEMRIEM MET METALEN OOGJES

1. Pe elkezchouderband san de schouderbreedts
en de zitpositie van de gebruiker sanvoor een
comformbele pasvorm. Markear de bevestiginges-
chroeven am deze positie te behouden.

2. Bewvestig de bovenate rismen san de rugleuning en
gebruik hierbi] de daarvoor geschilae sluringen.

BOVENRIEM MET INSTELLINGS GESP
‘Woar deband door de iretellingegesp en
eindzpanner zoal sangegeven. Beveztig
op de rugleuning.

OF

Bewveztig de gordekluming met behulp
wvan geschikre schroeven aan de rugleun-
ing. Vosr de band door de gordelzluigng.
Gordelsluitingen zipn geschilt voor

Com Buckle gebmikers tor 75 kg,

Art. e, F0322

OMDERRIEMEMN

Bind de ondemismen rond de muglau-
ning zonder de andere hulpmiddelen
van de roktosl t= hinderen. Pleatz de

zluiingen tussen de bowenkantvan het -
belden an de zitting. Bewvestig met

behulp van geschikre haken schroeven i
aan de rugleuning. \

=
3

Flat-Moum™

-

riemen.

=

VEILIGHEIDSOOMNTROLE

Alz de gebruikeer eanmaal in de roktosl 2it, Bat hem/haar dan voorover buk
gen &n van links naar rechtz om tecontralersn of de aftelling juist &, Let op:
.Iormaal functioneren van gesp en Aemen.

2. Cormfort — Ak deriermen in de nekschuren, verpleat dan de bovenste

3. Peeitionenng — Indien de gordel te hoog of te lzag zit, dan ondemste
riermen aanp s en.

. Hinderan met andere hulpstuldoen—Verplastz indien nodig de rieman om
hetvertelmechanzme, de amileuningen, bipehorende buszentjes of
voedingsslangetjes om deze vij baan te geven.




INSTALACE A POKYMY PRO UZIVATELE

Ramenniho Postroje PivotFit™
S Prednim Tahem

ART MOS. 5H230 & SHZ270

Tyto pokyny poskytu]i dbleZité informace pro bezpe®ng pouZivini a 0drZbu viech pos trojl Body-
point PivotFit™ Shouldar Harness. Padajte tyto pokyny uZivateli nebo jeho pefovateli a ujistite
ge, = jim porozumgli.

MVAROVAND vrobek by md instalovat & uZivatelem, ale | w oblastech, kiers primarme
nasazovat kvalifikovany rehabilitatni pracownik. nesou tlak, jako j& KiZova kost, nohy a hiZds,
A VAROVANI Vzhledern k riziku udugen je Pokdce s cbjesl aqiers s cnithnebn

podraZdéni pokoZky, pfestafite wrobek poudivat a
poracte se s [Ekaferm nebo s odbornikem na
sezeni. ¥ opadném piipadé rmize dojit k vainérmu

nebezpeing poudivat tento produkt bez

stabilizace panve — widy |5 poudivete se sprawné
i 5 S

nasazenym panevnim podpurnim pasem N 2 A o2

POUZVAN .
. ; B UDRZBA: Pravidelng kontrolujte zda Svy, popruby
AVAROVANI Tento wirobek by se mal pouivat g podlozky newykazuji zndmky opotfebeni. Pokud

pouze kupculnhovérli j:fsc'b o bolaikn‘mém kFe-u,sIa i gjistite wyrazné opoticheni, kantakiujie svého
MEMI uréen k pouditi jsko pfeprawni bezpetnostni dodavatele, kiery provede kvalifi kovanou opraw
zafizen, jako zafizeni k omezeni pohybu osob, ani hekio wirneEnu ujrrobkﬁ Bodypoint. Za Fadmnijch
kjieném_u uédL’iJ Ifde b}rjn'ehofsalhévrji'mohlo okalnosti nesmi byt tento produkt upravouan
z;?usn:\bn_zrana’n. ’Ne§pr’a\tne PDUZ'“}th‘:‘ nebo opravowvan nekwvalfi kovanimi osobami -
wirobku jeneoprévnéné a nebezpeing. zévisi na nérm zdraw a bezpednost ufivatelil
AVAROVANI Méhodng uvolnéni tohoto wirabkuy i [0 22 (isTENE L2 prét w pratos phi
muze zpusobit, #e ufivatel pispadne dopfedu teplotd 40 °C (140 °F). Mebdte. Lz susit v sulitos
P?kUd by F'Dh}‘b}"”fib‘:‘ Ifc‘g””"‘m' schc\pnvc\?n pii nizks teploté nebo nechat wolné uschnout.
ufivatele mohly vast k nahodnému uvolngni, Mefehlete, (KdyE wirokek pfi prani vioZite do
i byt pfi pouzivan widly pfitormen p'?m“atd- platéngho sadku, snaze pededete poskrabani
Ujistéte se, Ze viichni petovatelé védi, jak wirohku a pradkd

produkt rozepnout. Pokud by to newédéli, mohklo
by dojit ke zpoddéni pfi uvolfiovani pacdentaw
nouzove situad.

ZARUKA: Matento wirchek se vetahuje omezens
celodivotni zaruka na vady zpracovani a ma-
tendlu, kiend se wyskytnou pfi béiném poudivani
AVAROVANI Stelz'é jako kagoh nowy F'“:‘SI.FE}':’IE’k plivadnirn smee}k;?téTem. ‘Fpﬁpadé reEIamace

k podpoie sezeni muZetento wirobek zmenit se obrafte na dodavatele nebo spolenost
zpusob sezeni uivatele Ufivatele musi i naddle Eodypaint.

wikondvat pravidelné dinnosti k uwolfiowani tlaku a
kontrolowat neporuenost kifs, a to nejen tam,
kde tento wirobek pfichézl do kontaktu s

Dal3 informace o wirobcich spolednosti Body-
pioint & seznarn distributorn mirno USA najdae na
strankach wiww bodypoint. corn.

DS
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OBSAH BALEN(
* Ramenni postroj PivotF@ ™ < prednim tahem
* Horni paseks ocky nebo

+ Horni p=eks posuvmym sefzenim 3 koncovym prekem

. KoncovéPr\tky Cinchflount™ nebo Flat Mount™
* Stahowaci prezky fwolitelng — 2. dilu F0322)

Jdr

INSTALACE
Fosadte uzivatele do kolackoweho kiesla a nastawte
spravnou pozici pomoct panevniho podpirneha pasu.

Fodlozku PivotFit Shoulder Harnes umetéte na hrudnik

tak, aby horni popruby wedly pres operku zad. Popruhy
umEtste mezi kik a ramenni Houb.
nikdy nem&l byt vis nez hrudni kost uzivatele.

Hrudni popruh by

POZADAVKY PRO INSTALAC

1. Kolefkowe kresla s pewnou radowou opérkou nas-
tavenou prblizné ve wSi ramen.

2. Montazni Srouby s minim 2lni nosnosti v tahu 70 kg

200 IE). (Mejgou souc=ti baleni)

HORMI PASEK 5 OEKY

1. M=tawte k= dy ram enni popruh tak, aby dobre
sedél, dlesitky mmenou a polohy wzivatele wsede.
Wyznacte um steéni mont&Znich Sroubt pro tuto
polohu.

2. Pripojte je kzadowe opémre pomoci vhodnych

spojovacich preki.

HORNI PASEK S POSLVNYM
SERZENIM

Protahnéte popruh posuvnym
sefzavacem 3 koncowym prekem, jak
jezn&omeno na obrzku. Plipojte je

Fripofte stahowaci prezku kzadove
operce pomoci vhodnych spojovacich
prokil. Protzhnéte popruh zacvakavacs

S

%@
Q% kzadows opEre Nebo
X

Cam Suckle prezkou. Tyto prezky jsou whodne pra
Am. Mo, 5032 uiwatele doFS kg

SPODN( POPRUHY

Obtocte spodni popruby okolo zadove
apérky, aniz byste zablokovali jinz
zarzeni na koleckowem knesle.
Keoncowe proky pnpevnste nad horni

-
okraj panve mezi prostredni  spedni
castizad. Fripojte j2 kzadove opeme
pomoct vhodmych spojovacich preki. \

KOMTROLA BEZPECNOSTI

Pozadefte uzivatels, aby se naklanil dopredu = zestrany na stranu, 3

zkontrolujte usaeni pasu. Zkontrolujte nasledujici sspakty:

1. Mormalni fungovani prezek a sefzovacich popruhi.

2. Pohodli- Polud postroj dre do krw, upravts polohu hornich
popruhi.

3 Pozics - Polud je phile wysoko nebo pile nizko, upravtespodni
popruhy.

4. Kolize s jinymizaf e nimi — Zméftes polohe popuhi, polud je
potreba udélat mizto pro mechanemuz naldanéni zedadla, opérky,

pomocné podlozky nebo sondy




MAYODILA ZA NAMESTITEY IN UPORABOD ORTOZE ZA ZRAVMNANJE n
Polozaja Hrbtenice s Sprednjim
Pripenjanjem PivotFit™

ART NOS5. 5H250 & SH270

Ta nawvodila veebujejo pomembne informa dje 2a varno uporabo in vzdrZevanje veeh Bodypoint
ortoz za zravranje poloZsjs hrbtenice PivotFit™ Shoulder Harness. Ta ravodils predajte uporabniku
ali njegovemu negovalcy ter jih skupaj pregledajte in tako zagotovite, da osebs razume navodila.

MOPOZORILO! Izddedek rora narmestiti in pritrcliti kjer seta izdelek dotika uporsbnika, termved tudi
usposobljen strokownjak za rehabiltacijo. na primarnih obmodih pritiska, kot so kriznica,
MOPOZORILO! Zaradi tvegarja zadulitve je noge in zadnjica. Ce se pojavi povetana rdeding

uporaba izdelka brez stabilizacye medenice kode sli _ra_zdraéenost, iZd_dEk F'E?:'Ehajte )
nevarna - vedno uporablisite z ustrezno uporabljati in s& posvetute s swojim adravnikorm

R 4 Sy ali specialistom za pravilno sedenje. Cetegane
MIEMESEETI FESOM 28 pocpors mesene= storite, lahko pricle do resnih pozkodb, kot so na

UPORABA: primer razjede zaradi pritiska.

MOPOZORILO! Ta izdelek je namenjen samo VZORZEVANLIE: Redno preverajte izdelek za
uporabi za namestter osehbe v invalidski vozidek znaks chrabe na Sivih, pasu in blazinicsh. Ce

Ml namenjen za uporsbo kot vemastni pripormotek najdete moéno obrabo, se dbmite na svojega
zatrahspartiranje, pripomocek za omeites dobavitelja za strokowno popravlo ali zamenjavo
prgmkama Dseb_ﬁl' 2a kakr3no koli _drugo upr._!rabo, s strani podjetja Bodypoint. ¥ nchenem primeru
pri kater lahko njegovo nedelovanje povarodi tega izdelka ne smejo spreminjati ali popravljati
poskodbe Zloraba tega izddka ni dowoljena in je nepookblaiiens osebe - od tega sta odvsna
nEvarna. zoranje in varnost!

AOPOZORILO! Zaradi nenamernega colpenjanja A [C/ 22 G5CENIE: Pranie60°C(140°F).
tega izclslks lahko uporsbnik pade napre] iz Beljenje ni dovoljeno. Blago suSenje s centrifugo
invaliciskega vozitke. Ce je zaradi uporsbnikovegs i ne agsmati, mokro obssitiin susit. Likanje ni
gibanja ali njegowih kognitiveih sposdanost dovdjeno. (Ce izdslek med pranjem daste v tekatil-
maogode pridskovatl nenamerno odpen|ans, mara no wedko, pomagate zmanj3ati nastansk prask na
kiti rred uporabo pass vedno prsoten negovalec. izdelku in pralnern stroju}

Prepriéajte se, da wsi negovalc vedo, kako odpeti
izclelek. W nasprotnem primeru lshko to podaljéa
odpenjanje v silil.

CARANCLIA: Taizdelek ima omeeno dodivijen)sko
garancijo ha napake pri izdelav inmateniale, ki
o ) L termelji na chiéajni uporabi s strani preotnega upo-
&QPOZO.R]LD!_KDJIEUH':?I”U. i kakrdni koli . raknika. W primeru garanciskih zehtevkov se dorni-
nowi secalni opor, lshko tudi 1a izdelek spremeni tena swojega dobavitdja ali podjetje Bodypoint.
natin sedenja ocsebe Uporsbniki morsjo nadslje
izvajati redne altivnosti za sprostitey pritiska in
preverjati nepodkodovanost kode, ne sarmotarn,

Wed informaci) v Bodypoint izd=kih in seznam
dobaviteljevizven ZDA najdate na spletni grani
wawit BOdypoint. com.

wDES

G@ Bodypoint” [Ecleer] &z C €

Ty

558 First Ave. 5., Suite 300 | Seattle, WA 73104 | 20540354555 | 200.547.5715 | wwner bodypoint. com
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VSEBINA KOMPLETA

* ortoza 73 rravnan]e polozaf hrbtenice s sprednjim FAHTEVE 7A NAMESTITEY
pripenjanjem PrrotFd™ 1. Invalidski wozicek s trdim n=lonom, nastavljenim
* zgornji trak z zankami zli e kT

= zglor.njitmk_z nastavitvenim :\:lrsnikom in prikljuckem 2. lzvlecna sila namestitwenih wijakos mora biti vsaj 70
* Prildjucek Cinch flount ™ ali Flat Ml ount ™ kg 00 Ibg). (NEo vkjudeniv komplet)
+ YYamostne zaponke [dodatno — stevilla artikla FE032-2)

Mgy

ZAORN TRAK Z ZANKAMI
MAMERTITEY 1. Frilagodite veak mmenski trak, da = udobno
prilega, glede na sirno uporabnikovega ramena in
poloza) sedenja. Cznacie namestitvene vijake, da
boste ohranili ta poloza).
2. Pritrdite na naslon s prim emimi pritedilnimi
elem enti.

Uporabnika posadite v invalidkki vozicek in s ps=om za
Eodpor\:\ m edenice zagatovite pravilne dZe. Mamestite

lazinico ortoze PwotFit shoulderhames na peni ke z
rgornjimi trakowi prek nzima.Ekwe namestite med
wratom in ramenskim sklepom. Fa= zz prenico nesme
nikali biti vEje od psnice vporabnika.

ZEORMIT TRAK Z NASTAVITVENIM

i = @ DRSNIKOM

s i Pas napeljite skozi n=tavitweni drenilk in
N prikljucek, kakor je prkarana. Prtrdite
@ na naslon.

—E ALl

i % Fritrdite varncetn o zaponke na naslon =

primernimi prtrdinimi elementi. Fa vp-
nite skozi varnostno zaponko. Varncstne
raponkeso primemeza uporabnike =
Coanr Buckle telesno maso do 75 kg
A, o, F5032:2

SPODNJ TRAKCOWV]

wijte spodnje trakowe okoli n=lona,
tako da ne avirate drugih naprav na
inwalidskem wozicku.

Mamestite prikljucke nad zgodnjim
delom medenice, v vigini med srednjim
in spodnjim delom hrbta. Pritrdite

na naslon s pimemimi pritrdilnimi
elementi.

=
3

Flat-Moum™

WARMOS THI PREGLED

Uporabnik najse nagne napre| in nastran, da prevente prleganje.
Prevarite:

1. Obicajno delavanjezapank in prilagoditvenih trakow

2. Udobje —v pimeru drgnjenja vratu prestavite zgomje trakove.

3. Polo¥aj - ce je ortoza previsoko ali prenizko, prilagodite spodnje
4.

trakowe

Upcoraba z drugimi napravami — trakove po potrebi prestavite, da
eproetite mehanzem za nastavitew nagnjenostizedalz, n=loneza
roke, dodatneblainice alicevke za hranjenje.




